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Predmet: Erazmus + projekat Electrical energy markets and engineering education- Elemend broj

585681-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP; JN broj 01-11/2019

Saglasno odredbi ¢lana 63 Stav 3 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni glasnik RS* br. 124/12, 14/15 i
68/15), na traZenje pojaSnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo slede¢i odgovor:

Pitanje:

1. Molimo Vas da dopunite dodatne zahteve vezane za partiju 11 koji se odnose da se sertifikat
o etaloniranju predmetnog instrumenta. Naime, kalibracioni sertifikat je dokument koji prati
instrument | na kome je naveden serijski broj istog. Samim tim, uz ponudu ne postoji
mogucnost da se dostavi predmetni sertifikat, veé je to dokument koji se dostavlja prilikom
isporuke. Na osnovu svega navedenog, molimo Vas da dopunite dodatni zahtev da se
kalibracioni sertifikat prema standardu 1SO17025 izdat od strane proizvodaa dostavlja ==

prilikom isporuke.

Odgovor:

Slazemo se sa predlogom da se kalibracioni sertifikat uredaja izdat od strane proizvodaca prema

standardu 1SO17025 dostavi prilikom isporuke uredaja.

Pitanje:

U javnoj nabavci JN-OP br 01-11/2019, u okviru specifikacija za poziciju 5 parije 2 se navodi sledece:

* Digital channels with MDO3MSO option: 16,

* Arbitary Function Generator outputs with MDO3AFG option: 1

* Optional spectrum analyzer frequency range with MDO3SA option: 9 kHz - 3 GHz
Molim vas da potvrdite da je ovim naglaseno da ponudeni uredaj mora da ima moguénost naknadne

nadogradnje opcijama koje imaju navedenu funkcionalnost.

Odgovor:
Tako je, Vasa konstatacija je ta¢na.

S postovanjem,

Komisija za javnu nabavku 01-11/2019



